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Safety-Lok™

Blood Collection Set

For Blood Collection * 3a B3emate Ha KpbB © Pro odbér krve o Til
e hna

extraccion de sangre ® Vere vétmiseks  Verinaytteen ottamma varten ¢
Pour le prélévement sanguin * Za vadenje krvi ® Vérvételhez o Fyrir
blodsynatoku Prelleva d| sangue . Jmsmmra . KaH any ywiH *
Kraujui imti ® Asinu * For

Do pobierania krwi ® Para Cnlhelta de Sangue ® Pentru recoltarea
sangelui ® fina B3aTuA Kposw ¢ Pre odber krvi * Za odvzem krvi
blodprovstagning ® Kan Almak icin ® [ins B3aTTA kposBi ® Rl

N

Infor

A EN Note: venipuncture should be performed wearing gloves.

LN DA semaerk: srug handsker, nar venepunktur foretages

For Blood Collection 1. Check to ensure that Adapter (A)is
o the Male Luer Adsptr (&) and tat the MaleLuer Adapter 3) s seursyatached on the

h. 3 ng vings. . Withdrawing
ety Lok Blood Calecton S5 Apply prsour v ke 5 you * Grasp the

il Kontrolirfor atskre,at hun-uer.adapteren () er kkert monteret
28 e adaptctan (9, 59 ot o er aphern () o kkert momterct b holderen. 2. e

TENIKEZ MPOGYA/ = TUVLOTETAL O XELLOPEG AWV TwY BLONOYLKIY BEyPGTwY KaL
Ty obnpty opyévy auoNTYioS (oxappioTpee, Be\bves, Tpooupovels TUTov uer
o6 aupehnytag sippans e T TN ko i Sadusaslec 90 Bpipatcs ro omelo
CpYATEDTE. 3¢ TepiTTLOn e We PLOALYLKE BELYUXTa (T peow aKoOO

oanatontyllow stey Shild a1 res s e homls o e inger whle ot th some e
grasping the tubin ty-Lok™ Shield Acti - hand Technique: Hold tubing in
aharceancntyellow ety sl with s ndex oge i ik

heard indic e safetyshield s ocked i place over needle tp. Modified One-Hand

Techniaue Wit

yellow safety shield grip area with the thumb and index finger. With opposite hand, grasp tubing
1 thumb and index finger while pushing the yellow safety shield forward until a click s

heard indicating that the needie is completely rtracted and the safety shield i locked in place.

6. Dispose of all used materials in an appropriate container and wash hands.

For Blood Collection Using a Syringe 1. Remove luer cap and attach syringe. Follow Blood

Collection steps 2 6. Note: Use the B Vacutainer Blood Transfer Deviceto transfer blood from the

syringe to the evacuated tube.

For Short Term IV Administration (up to 2 hours) 1. Remove luer cap. 2. A(ta:h IV line or

syringe to the Female Luer Adapter. Remove needle shield. 3. Prime set in accordant

rrommendadpoceie & Perform venipuncture by holding wings. Administer med\cenon “ltis

For Blood Collection Using a Syringe * 3a B3emate Ha KpbB ¢
w3non3saHe Ha cnpuHyoBka ® Pro odbér krve s pouzitim stfikacky © Til
blodprovetagning ved brug af en sprojte * Zur Blutentnahme mit einer
Spmze * Ma aipoAnyia pe xpv\cn a0ptyyag © Para extraccion de sangre
con jeringa ¢ Vere vétmiseks siistla abil ® Verinaytteen ottaminen ruiskulla
 Pour le préléevement sanguin au moyen d'une seringue ® Za vadenje
krvi uz pomoc 3trcaljke © Vérvételhez fecskendd hasznalataval e Fyrir
blodsofnun med sprautu  Per prelievo di sangue con siringa

YUY YERAWEMBERIE © A LNpuuiH KonsaHy apkbiibl KaH any
yuwiH * Kraujui imti naudojant A 3virksta ® Asinu savaksana ar slirci ®
Voor bloedafname met een spuit ® For blodtappmg med sproyte ® Do

nalesheathen 3. Foretag Safety Lok
Pafor ryk pa stedet med fingran,som vist. + Tog fat gnneomucex pa den
mel-og det der samtidigt

e ot g5 Akiering ot Safoy Lok athammring: « Teknk meddn e Hold ot
slangen med handen, og for den gennemsigtige, gule sikkerhedsafskzermning frem med tommel-
og pegefingeren, indilder hores et kik, huket er tegn p3, at sikkerhedsafskaermningen er list pa
plads over nalespidsen. Modificeret tilbagetraekningsteknik med en hand Akctivering: Traek
blodindsamlingssaettet tilbage ved at tag fat | gribeomradet ps den gennemsigtige, gule
med tommel- og grib slangen

mellem tommel- og pegefi idet den , indil et
Kik angiver, at nalen last pa plads.

. Kasyr alle brugte matariler  en agnet banoldar og vask hamderne
Til blodprovetagning ved brug af en sprojte 1. Fjer luer-hastten og moniér sprojten

“1g blodindsamlingstrn 2 - 6. Bemzerk: Overfor biod fra sprojten tldet evakuerede ror ved brug af
8D Vacutainer®
Til kortvarig V-indgivelse (op il 2 timer) 1.Fjer luer-hastten. 2. Fastgor V-langen cller
sprojten pa hun-luer-adapteren. Flern naleafskarmningen. 3. Prime sasttet | henhold tl anbefalet
a

Home apuh fongei, B T e Gl evexoun KvBuvo
crdboanc doriove nmaririboe, ADS iy poNuoliaTxi agbeveidv. EpSTow
Suoweon CuuoATILOG BioGeTeL TpsTaTeUTIXS Vi Koot homonuévn ek
KONGLOTIOUrTE o, ATIoppIITETe Gha Tl aLxURP SpYavr cuoANAGE 7a Boxcic
mbpPUYNG Ta oTI0ia: TPOBAETOVTAL Yix TpOLBVT To EVEXOLY BLONOYIXG KiBUVO.

[33TNeJM ES nota: La venopuncion debe realizarse con guantes.
Para extraccién de sangre 1. Compruebe que al adaptador lier hembra (A) esta firmemente
sutoa adaptadorermacho () que e adaptaor e macho () s firmemente sijeto
portatubos. 2. Retire la funda de Ia aguja. 3. Realice a venopuncion sujetando las alas
4 Retiradado s exuipes doextracin de Sangre SafetyLok™: Apliaue rton en el punto con
indica. » Agarre la i aslicido
onelindicey el pular sjetando ol mismo tempo el oo 5 Actvacon delesedo Saten Lok
Técnica con una sola mano: Sujete el tubo con a mano y haga avanzar el escudo de sequridad
amarily tasiicido con 1 pulgar y el indice hasta s 5o 5iga un dic que indca a ¢l estudo de
seguridad esta fijo en susitio sobre la punta de la aguja. Activacién :Ie la retirada con la técnica de
nasla mano mficad:Fetire o equip de extracio de saare aqarrando I zona d tjecion
del escudo de seguridad amarillo traslicido con el indice y l pulgar. Con la otra mano, sujet

mmended that this device be g venep, a gerne. Indgiv medicin. » Det anbefales, at 8
he nsieations procedurss bt no onge than 2 denne anordning udskifes | henhold ti ool o et ko 4 sepgad o hacs e s g
Gauge Votume (m) | e o’s bt no longer th Ol er e oiga un clc que indca que a aguja esté completamente retraiday o escudo de sequridad ests
1 0337 Section 5 under Blood Collection (above) Gauge Slange (tommer) | Volumen (ml) | 5 time. Kt i Safety-Lok™ fijo en su sitio. 6. Deseche todos los materiales usados en un contenedor adecuado y lavese las
23 5 0.332__| 6. Dispose of all used materials in appropriate 2 12 0,337 i manos. _ _
25 12 0331 container and wash hands. 23 12 0332 (ovenfor) 6. Kassér alle brugte materialer i en Para extraccion de sangre con jeringa 1. Retire e\ IEDO'\ ler del adaptador y acople la
35 72 0331 eanet beholder og vask haenderne. jeringa. Siga los pasos de toma de sangre venosa 2 - Uce o dipostivo d arserenc
UNIVERSAL PRECAUTIONS Handle all arps” de sangre BD Vacut: amer‘ plri transferir la sangre desde Ia jeringa al tubo de
(lancets, needles, luer adapters, and blood collection sets) in Rmfdmv(! with the DD‘\U!S and UNIVERSELLE FORHOLDSREGLER, Alle biologiske prover og “skarpe* genstande til ara admi ve (hasta 2 horas) 1. Retire el tapon luer. 2. Amp\e el catéter
procedures of your aclity, Obtan approprate medcal attenion n th even of any expowre o nyler skal handheres A nmm Relre lexud dela . 3 Cebe f eupoeain

biologic samples (e.g. through a puncture injury) since samples may transrit viral hepatitis, HIV
(ADS), orother infectous diseases Utiizeary bt used needle protector 1 the blood callecton
device provides one. Discard all blood callection *sharps* in biohazard containers approved

their disposal.

overenesemee e mthsonens procedurer Sog relevant legehjzelp i tilfaelde af eksponering
overfor biolagiske prover (fks. gennem en sikskade), da proverne kan overfore vial hepati, HIV
(AIDS) eller andr
indbyagesbenyrtene o sickader sl denne borytin Al karpe genstane 1

BbArAPCKU I

3a B3eMane Ha KpbB 1.1

Cxongepa. 2
Hawrnara. 3.

asseres | en beholder godkendt til sundhedsfarligt affald

5. Administre la
| medicacien. +Se ecominda ot ste
los

Volumen de cebado

YLEISET VAROTOIMET: Kasittele kaikkia biologisia naytteits ja verinaytteenotossa kaytettyja
ittimia ja naytteenottosettejs) sairaalan

menettelytapojen a Kiytatojen mukalsst. Haeasanmulalsta 3skinnalsts apus ostapahtu

bicogilenaytieileaisumist (esm. pitovamen) oska niyteet vt i wmshnpnmnm

Kayt jos
sellsinen on. Hets kaiki vernaytteenotossa vyt st irarmente: rlogtsten feiien
i6on, joka on hyvaksytty nilden kayttos

ALTALANOS OVINTEZKEDESEK:

Minden bioldgaiminat &  vervteinelhasandlatos«ées” esksaoket ik, 1k, lueradaptrck
ésverviteli sz

Sy ioen opondiik magoLot bl sk hteinmt (1 aoomrir Bk maait vigerzekel
2 sz0kséges orvosi beavatkozast, mivel a mintak virusos majoyulladast, HIV (AIDS) vagy eayet

fert6z6 betegségeket o van ellat
siitatosxthasndin, Tegyenek minden vretanl hasendlt " st ax Sramatanitisra
Jévéhagyortt,

FR Remarque : La ponction veineuse exige le port de gants.

Pour le prélévement sanguin 1. Verifier que Iadaptateur Luer femelle (A) estsolidement
connecté sur 'adaptateur Luer male (8) et que ce dernier est bien assujett su le supp
2. Retirer a protection de Faiguille. 3. Effectuer a ponction veineuse en tenant ls ailettes du
dispostif. 4. Retrait du dispositif de prélevement sanguin Safety-Lok™ : Appuyer sur e site avec
les doigts, comme llustré. = Saisi la protection jaune translucide avec le pouce et index, tout en
maintenant le tube. 5. Activation de la protection Safety-Lok™ :  Technique une main - teni le
ans la main et pousser |a protection jaune translucide avec le pouce et Findex jusqu'a ce
s declicseproduse ndquant e s protecton st el e place sur s ponte de
Faiguille. Technique de retrait une main modifié Retirer le dispositf de prélevement
sanguin e safssant 3 prise e 3 protection Jaune uamume entele pouce et Findes S

[EREETEN 1S Ath.: Nota skal hanska vid bicdsjnatoku.

Fyrn bIGBsynatsku 1. G ad b hvort Ler kventengid (A) ¢ rugglesa tengt i

Luer-karltengid (8) og ab Luer-karltengid (8) sé tryagilega fest vid haldarann. 2. Takid nalarhlifina

a1, 3. tgio bl me i o lds ummine, & Sty Lok ‘odsoinanarbinadur

tekinn Gr: Prysid med fin synter. « Ta

gnpwmamggmwmm mzb pumi og visfingr o9 haldid um
ifar:

slonguna um leid. 5. Virkju

Safety-Lok™ annars hendi: Haldid 1 slonguna 04 ferid oryggshifina fram
o il o8 vtmar psvu\ smellur heystsem gefur o kymna aﬂ oryoghiin s st i
nalaroddinum. Endurbaett 1 52 ki med nnari hend: a9 i o inni e

i a8 taka um halfgagnsaeu gulu Sryag mal- 03 visihngrt. Taki
Rendinni um ionguna med bumal- 0 vmﬁngnag prystio ur 16 gull myggm.vmm fram par il
smellur heyrist sem gefur til kynna aB nalin sé a3 fullu inndregin og a3 orygaishiifin s lest yfir
hana. 6. Fargid 6llum notudum bnad i videigandi ilat og bvoid hendur.

tube entre e pouce et Iindex de I'autre main et pousser la protection jaune avec le pouce et
Vindex jusqua ce qu i dlcic v produse, Inciiont ave 1iguile Frétracée et
e la prote en place. 6. Jeter tous un collecteur

Sooropre et s over s main.
Pour le prélévement sanguin au moyen d'une seringue 1. Retirer le bouchon Luer et
onnecter I dapodf ur s serngue S s éapes de préevement sangui 2., Remarque
Utilser e de sang BD Vacutainer® p le sang de la seringue au
tube sous vide

Fyrir bl6856fnun med sprautu 1. Takid Luer-tengistykkid af o festd sprautu vid. Fylgid
brepum 2-6 fyrir blodséfnun. Ath.: Notid BD Vacutainer® blédflutningsbunad til ad flytja bléd ar
sprautunni { lofttaemda gl

Fyrir skammtima Iyaglof 123 (ot 20 2 Kukkustundi) 1. aregid Lyt engiayi

2. Festid slanguna fyri lyjagiof | =0 e8a sprautuna vid Luer-kventengid. Takid nalarhifina a.

3. Fyllid slénguna i samraemi vid radlagdar adferdir. 4. Stingid i blaaa med pvi ad halda

Pour perfusions intraveineuses de courte durée (2 heures maximum) 1. Retirer le
bouchon Luer. 2. Connecter une tubulure IV ou ne seringue sur I'adaptateur Luer femelle. Retirer

Ia protection de faiguille. 3. Amorcer a tubulure
Volume damorgage ¢ e

la
Calibre | Tubulure (en cm) | Volume (en mi)| 4. Effectuer la ponction veineuse en tenant les
ailettes du dispositif. Administrer le médicament.

a
Calibre | Tubo (pulgadas) | Volumen (ml) | inctitucion, pero no més tarde de 2 horas.
™

DEUTSCH |3 s

Zur Blutentnahme 1. Sicherstelln,das die weiblche Luer-Kuppung (A fest uf die maniiche

7| 0337 | 5. Activacion del escudo Safety-Lok™: Véase la

FE ) 0.352| Seccion 5, Extraccion de sangre (s arriba)

5 T = 9331 6. Deseche todos los materiales sados en un
contenedor adecuado y lvese l2s manos.

PRECAUCIONES UNIVERSALES: Manipul todas s mussts bioligice y s abjetos

FE) 3048 0,332 * !l est recommandé de remplacer ce dispositif
25 S04 T oan | conformément auxriglementationsde

m toutes les 2 heures.
5. A slasection s (cdessu)
& Jotr tous les arteles usons dans un collcteur appropré et se aver ies mains.

el etk engina. Gefid Iyid. + Maelt er med b skpt sé
_ _ um pennan bii reglum &
Maslic | Slongur (cm) | Rammal (m) i i 2t st
21 X ¥ 5. Virkjun Safety-Lok™ . hiuta
) 3048 OS] i vt o6 afory’e Fargi lm
25 3048 0331 notudum bunadi | videigandi flat og bvoid
2 X hendur
ALHLIDA VARUDARRADASTAFANIR: Fara verdur med 8l Ifsinlsem og beit
oddhuos ahold fyr boBtokur (bkda, nlar, Luer engi 0g bIoBtOkusetd){ samrasmi vid reglur 0g
sderdir s vinnustadnum s woegand: el ring v M T (Lt gegnum
s!ungusev) bar d syni geta -, HIV-smi

)
et Frol® olhum birtum og ockiosm Sholdum

PREcAuTloMs UNIVERSELI.ES : Maniular tous s ddctilons bm\ug\ques et articles de

Ther tl gerd vidurkennd i fyr hastuleg sy,

aufgesetzt st und dass e manniiche Luer-Kupplung (8 est au e Halterung & , ai et ensembl
T vloe ’ ; ‘ 3 punzocortantes uilizados en la extraccion de. ancetas, aguijas, adaptadores lier y sistemas gui ensembles
pobierania krwi za pomoca strzykawki ® Para a Colheita de Sangue com 2. Hillle d 3. Die Fligel festhalten und d e " de sangre lancetas 2gulis adaptadores lery sitems aux politiques établ t. En cas d'e IT Nota: Indossare i guanti per eseguire la venopuntura
i 3 i i . i uroiihven. & Beanden dor SaftyLok™ lutabnahm Ses:Der A ntprechand it b h biogiaues o st dune iair accdentele,par exemple) consiter un médeci, car s relievo d
Seringa ® Pentru recoltarea sangelui cu ® seringa ® [ina s3atua Tpy6uuKaTa. dem Fi Druck aof ‘den asistencia mém(a epomma en caso de exposicion a muestras biolégicas (por EAEmpIo mediante un giq W s P Pl relievo di sangue 1. Verificare che I'adattatore luer femmina (4) sia saldamente collegat
X lem Finger Druck au ausitben. Pinchazo), ya que Ta: muestras pueden transmitc hepatits virica, infeccion por el VI (sida)  otras echantillons p e VIH (SIDA) et dautres si T vatore o mesit e e uesulimo s sldamente colegato ol support. 2 ogliere
0Bpasiios kpoew ¢ ncrionb3osanuem wpuua * Pre odber krvi pomocou alichzeity mit Daumen und Zeigefinger umfasen. 5. Sefety-Lok™a - e s st s s st o S gt Ie dsposit o prélovermont sanguin et dote o aiguile, el i d s efage 3 Ergute venopumrs ancnd s . 4 Eavaionsde e er
injekénej striekacky © Za odvzem krvi s pomogjo brizgalke  For ch vierung:  Enhndige Technik: Sclauch ‘fxf:‘:ﬁ"'n“g:dﬂf:f:f{::EEf;‘:: . g ek o eantes olizades em 1o ema“,e"" o mpératvement étr urlsé, Jeter 1o atces e préjevement sanguin Gans des colecteurs spproués prelevo di sangue Safety-Lok™: Esecitare una certa resson con e e come nella Hors
blodprovstagning med en spruta * sirnga K Kullanarak Kan Almak cin * Capyrars e Schutzhalse mit Daur igeinger vorshit gezcigtw e edemmesaosados pors moverelopelress prs o sean oo, pou leu mise au e *Sringere con wume Findice 13 protezione dscrendcoegalbodioon’ 0
[ins B3ATTA 3paskie KPOBi 3a puua xmaiare e e folgt entfernen: Das Ende der durchsichtigen e ——— HR' Napomena: Venipunkcia se treba se raditi u rukavicama Safety-Lok™ « Tecnica a una mano; Teners § s i mano e spingere con pollce ¢ mdice Ia
o gelben Schutzhilse mn(Daumen nd Zelgeinger unfamr, it der aneren g i Za vadenje krvi 1. proverte da i o luer uticnica 4) sigurmo privr ver utkat (8)1 da | protesonedf suressa o colore gallchiro o s uno st quane o
< e durchsichtige gelbe Vere votmiseks 1. Veenduge, et Luer emasadapter (A) oleks kindlalt Lueri sasadaperi (8) kolge rovjeite dall je luer wticnica (A) sigurno pricvricena na luer utikat (8) i da i bloceato in posizione sulla punta dell'ago. Estrazione mediante tecnica modificata a una mano:
3a B3emaHe Ha KpbB C Ha 1 Semraheine variapen, s duéh even Klck anesei wir, dass di Nadel valong Kinnitatud ja et isasadapter (8) oleks kindlalt hoidja kiljes paigal. 2. Eemaldage noela kaitse. Je luer utikac (8) sigurno pricuricen na drzac. 2. Maknite poklopacs igle. 3. Napravite venipunkciju Esvare | 6t per | prelievo di sanguc atferrando con  pallice & Hndice I potezions o sicurezza
1 et i i i eingezogen und die Schutzhiise Uber der Nadelspitze eingerastet st 6. Alle gebrauchten 3. Hoides libliknd , teostag 4. Safety L o driei 22 krila. 4. Izvlacene Safety-Lok™ kompleta za vadenje krv: pritsnite na miesto prstima di colore giallo chiaro in corrispondenza della presa. Stringere il tubo tra il pollice e Iindice c
T = X Materialien in den dafir vorgesehenen Behalter entsorgen und anschlieBend Hande waschen 5 nagu naidatud joonisel. » Haarake poidia ja it g oA "(;:’"" 2] slgumesn) ttnik palcem | katfprstom | stouremeno Valtra mano, spingendo in avantila protezione di sicurezza di colore giallo fino a udire un rumore
sayyenpyoencara Zur] it einer Spritze 1. TipCap entfernen und prtze ansetzen Sehe St kollase labipaistva hoidke samal ajal paigal ka St prasim Bt Surmoeny & e Aok e et i ek secto quando ros0 & completamente retratio € la protezione di sicurezza & bloccata in posizione.
i (R0 2 vaca) 1.c: els: Wernn Blut mit einer Spritze enthommen wurde, sollte das Blut nur voolikut 5. safety-Lok™ 1 Uhe ki tehnika, kaes aci daje sigumosni it upao na svoje mjesto preko wha gle.lzmijenjena ahaika akivache o d i o 5
h . e Cannere it dem E.,\,m,ame,nmmnm.e, Device in das Rohrchen transferiert werde Iakake poidia ja nimetissorme abil labipaistvat kollast ohutuskatet edas, kuni kuulete opsatost. e e e mueriena teh Per prelievo, di sangue con siringa . Rimuovere Fadatigtore uer ¢ assembare o s1nga
¢ imis tahendab, 1 e plele kst Hendatud dnekstahnika {avlatenja s jednom rukom: l2vucite komplet za vadenje kivi tako Sto cete uhvatiti prozimi ut eguire reievo venoso seguendo e fs sopradescriieda 2.6 Nota: Usare I diposivo 80
\ ! K e tration (5 20 2 Stunden) | Tip Gp enteren 2 e Talenda sigurnosni it palcem | Kaziprstom. Drugom rukom hvatite cijev izmedu palca | ksZiprta i gurajte Eceguire il prelievo venoro seguend: o 2e6 Nota: Usare I
X apter anschlieBen. Schutzhile der Kantle P g A T i a oo 2t zaten!Stit prema naprijed dok ne Gujete ik ko jdaje inistraz er breve tempo (fino a 2 ore) 1. Rimuovere
Bmecramocr oo 3. Das St wie vom Herstlr siumosi i upoo na soje mieso- . Odbacte sv koriten: materialu odaovarajo o s 3 P X
. vooikut,Saml ajl kake kols kitsedmbrist edas ki kostab Kiopsatus mis i, et noel Fadattatore luer. 2. Collegare l tubo endovenoso o la siringa all‘adattatore luer femmina, Togliere
empfohien primen. 4. Die Flugel festhalten und | 2 i operi §
Paswep [Tpvuuna (u.«y\ Oﬁenlml.) 3 TVotumentl| a0 —je Fingelfe n on taielikult tommatud ja amber kindlalt il cappuccio dell'ago. 3. Approntare il set secondo la procedura raccomandata. 4. Eseguire la
21 I 2 * (no-rope. o537 breschan Dicans et sollte entsprechand d lukustatud. 6. Visake kdik kasutatud materalid selleks sobivasse anumasse ja pexkekaed Ea vkaﬂzenée kw; uz pomo rcallkz 1‘Mabk:v-‘;\)u5v no':IopmN k e dite Volume di priming venopuntura tenendo le alette. Somministrare il
A - X verabreichen. Dieses et sol T i - = Vaderj krl. Naporena: Upoirjebit BD Vacutainre Naprav 2 priens krv da o5 i sosttuire
For Short Term IV Administration (up to 2 hours) ® 3a kpaT 3 } 12 } 052 [ 0332 | Vorgehensweisen der jeweiligen Einrichtung Vere vGtmiseks slistla abil 1 Eemaldage Lueri adapterikate ja chendage sustal. Jrgige vere biste prebacii knt iz Sucaike u tvakcitand epruvets P P [Volume (m| farmaco. » 5 raccomanda dlsosttuire . o, ma
, . 25 2 0331 » ogumise juhisei arkus: Vere teisaldamiseks ststlast vaakumkatsutisse kasutage e v 3
VHTPaBEHO3HO Npurnoxerue (Ao 2 vaca) ® Pro infuze = ot | gevechseltwerden,fedoch mindestons e 2 BDVacutaimert katsutt N Za kratkotrajnu iniravenoznu primjens (6o 2 sata Sk vrpekipac 2 Frivstte D dopo non pi i 2ore. 5. Ativarione dlly
(do 2 hodin) ® Til kortvarig IV-indgivelse (op til 2 timer) ® Zur m ) MEPKM: i siche lcabratme (aber. 6. Alle seranon Hoter e n doem gelgnten Lihiajaliseks i iseks (kuni kaks tundi) 1. Eemaldage Lueri Koliéina za pripremu e s e Seanaue Goprey. & smalte tuts | msteral
kurzfristigen IV-Administration (bis zu 2 Stunden) ® a o P BAT::{I\::i::ECSV:sT;':;SW&S:SSNAHME S — — pte ka2 nendage Vvl o1 stl e emasadaperige. cemaldae el e Wiera Cijovi(cm) | (Volamen mi) e, 4 Nopeeniie ' usati n un apposito contenitore ¢ lavare Ie mani.
i . :Ale biologischen Proben und spitze/scharfe almistage komplekt ette vastavalt soovita eduurile. 4 Holdes tibades! venipunkeiju drzeci za kril e 7 Trattare tutt | campioni biologici ¢  taglienti per il prelievo di
BpaxumpdBeoun xoonvnun (Ewc 2 wpec) © Para " " Gerate zur Blutentnahme (Lanzetten, Kandlen, Luer Adaptor und o avitatoy on Vastavalt asutuses o Fn S| venlpunkel driedza ke Dafe k. PR A ZION! GENERALL mrattare tuth i campion) biologi  { taglient per i preliev o
breve (hasta 2 horas) ® g Richtinen und derjeweiigen Erichtung handhaben Ty maht g s e = Joas | ndus postancia ko s it et Brocedure invigore nel proprio tituto. Sottopors gl opportunt sam medic n caso

(kuni kaks tundi) ® IV-Kayttda varten 2 tuntia)

Pour perfusions intraveineuses de courte durée (2 heures il .
za kratkotrajnu intravenoznu primjenu (do 2 sata) ® Rovid idejii IV
kezeléshez (maxlmum 2 ora) . Fyrlv skammtima lyfjagjof i 20 (allt ad 2
per breve tempo (fino a
2o0re) ® HHIII 12HMNP§) #ER5E © A Wnpuuin Konaany
apKbIIbl KaH any ywiH ® Kraujui imti naudojant A 3virksta ® Asinu
savak3ana ar 3lirci ® Voor bloedafname met een spuit ® For blodtapping
med sproyte ® Do pobierania krwi za pomoca strzykawki ® Para a
Colheita de Sangue com Seringa ® Pentru administrare IV pe termen
scurt (maximum 2 ore) ® [ina y

Sollte s 2u inem Kontakt it bologschen Foben kommen ¢
Srtchen R and el Beaumg e mpeten 3o durch e Froben sl Hepatitis HIV
(AIDS) oder andere nfekonsktankhelten Gbertragen werden Konnen. wen

SIQB CS Poznimka: K nabodnuti 2ily pouzivejte vzdy rukavice.

Pro odbér krve. 1. Zkontrolte, zda je adaptér () luer-zésuvka pevné fipojen k adaptér (6)
luerzéstrtk a ds e adapter () pevné pripojen ¢ dridku. 2. Sefméte kytjehiy. 3. Uchop
Kitdelka o nabodnéte il 4. Vytasen odbrovjch set na krev Safety-Lok"

rsty podie obrsska. + Pacer 3 ukasovstkem schopte mists pro uchapentprdhlecnén Huténo
ochranného krytu a soucasné uchopte i hadicku. 5. Aktivace krytu Safety-Lok™: + Jednou rukou:
Haditku podrite v ruce  palem a ukszovacke posunuite prdblecy 2 ochranny ocvanny
Kyt dopfecu at syt caknutl,eré oznamuje zablokovind ochvanného kytu v misté za
Frbtem ehly. Jiny 2pisob vytasenijadno rukou Aktivace: Odb

Gber <50 it diosr zu verwenden
in Behaltern far Abfal

samtliche Geréte zur
entsorgen, die fir diesen Zweck zugelassen sind.

Maht (mh) vere vatmist
0337_| kirjeldavas osas (dlal). . Visake koik kasutatud
23 2 0,332_| materjalid selleks sobivasse anumasse ja peske
25 12 0331 ed.

Kalitber| Vooliku pikkus (toll)
7

uchopenim v uchopovacim misté prahledného Zlutého ochranného krytu palcem a ukazovatkem.
Druhou rukou uchopte hadicku mezi palcem a ukazovatkem a souzasné posunuite Zluty ochranny

wpichu stacte EMnvic IR vévna,
Ne o 1 TIPOOOPOYETS. 1POOOPTNUEVOS OTOV.
3P0 T00apUC TPO0APYC Tomou. i 1pOOapTE
2 Apap ¢ fedovas. 3. f
wﬂwwng mm[wwn 4. Agaipeon (™ AokioT 3
G o oo o ke e 0
ibaobs iy TOTTTEUIO0 o mm; i i, g, o o epyoinon tou
“Ter ki st e oot

kryt dopredu, az uslite cvaknuti oznamuiici Gpiné zasunuti jehly a zablokovani
misté. 6. Veskery pouzity material odlozte do vhodné nadoby a umyjte si ruce.

BAMBaHuA (po 2 yacos) ® Na kra é il 0 a (az do
2 hodin) ® Za kratkotrajno intravenozno uporabo (do dveh ur) ® Vid iv
administrering under kort tid (upp till 2 timmar) ® Kisa Dénemli IV
Uygulama icin (2 saate kadar) ® [na KopoTKO4acHOro JOBEHHOTO
BBeAGHHS NiKiB (A0 2-x ropwH) ® JEHAERBKAIT (B L7/ MET)

173

N N\

ENoBG o CSeDASDE o ELs ES o Lo Flo PR o HR 2 HU IS o 1T o A e KK e T o 1V o NL
O+ PLoPTeRO®RU ®SKeSLaSVeTRs UKe

Pro odbér krve s pouzitim strikacky
e 2 pakyny k sdbsru kv s krocch 3-8 Fom
hadicky pousite oabarovy set na krev BD Vautainer

- Seiméte tepi uer Koncou
ka: K priftoku krve ze smkacky do odvadéci

Pro kratkodobé infuze (do 2 hodin) 1. Adaptér luer zsuvka wjméte z adaptéru

luer-zastreka. 2. Infuzn set nebo stiikatku pripojte k vnitinimu zavitu adaptéru luer. Sejméte kryt

jehly. 3. Set naplnte podle doporuceného postupu, 4 Uchopte kidelka o nabodnéte il Podejte
Iék.

—_Fid dbjem ene‘delevczhudma(h
Primér | Délka 5. Aktivace krytu Safety-Lok™; Viz tést 5 Odbér
2 1273048 0337 krve (vyie). 6. 2ity material odlozte
23 1273088 0.332_| do vhodné nadoby a umyjte si ruce.

25 1273048 0,331

OBECNE PLATNA BEZPECNOSTNI OPATRENI: e viemi biaegidgmiviony s oty

75 MUADLAGOVEC KUTPIV0 MPOTITEUTUKD KUV SOPNELSE UE Tow EVTIXELO Kt o BEbeT ek v
€0 €V KA, TOU OTIHOVEL BTLTO TOGTATEUTLKD kAU EXEL GOGONTTEL 071 BE0M Tou

KahomTovTac o nc Bexavoc.

b To éva yépr:

atocosaos v e o o B oo o o kot 000 o 1 0w
Beien, mé{ovia 1500 100G G ppos

onyaiverérin

& ATopoAT 0 UETOn AN 1 KGO GO K TR Tt

Tl KLOANWIX PE XPAON GOPLYYG 1. ApaipéoTe To Kami TiTrou Hgea

Kai TomoBerrioTe ™ oUpiyya. AxoouBoTe 1a Bata aloAnyiag 2 - 6.

Znyeiwon;: XpOWOTOIEE T GUGKEu] UETAGOpA GilaTog Vacutainer® g BD yio va HETAGERETE il
31 GUPIYYO GOV ERKEVWEVD TWATVG.

SED ETTI Kaidelge kbiki bioloogilsi naidiseid ja verevstu
teraristu” (nelad uri adaptrd, verevots Kompleki) vstavalt oma asutus ieorale
Kkupuute korral bioloogiliste naidistega (nt torkehaava kaudu) podrduge arsti poole, sest
it kaud vivad leida viruk hepatit, HV (A1) o tefsed nakushaiguse, Kl verevity
{shenilon tehils ehututurktioone s kastagened Vererty eraristade Konldamitels
Kasi Tooks heaks Kidetud

0vi, ali ne b se smiela koristti duze od
dva sata. 5. Aktiviranje Safety-Lok™ Sita: Pogledaite dio 5. u odjeljku o vadenju kv (gore)
$-Odbacte o kot natero o cdgoveguprennt | operte e
OPCE MIERE OPREZA: oiolim uzorcma | priborom 2o vadenje ki ncets g It
Soptcr empien o vaderie o ke S8 portopem kol o vaioj Ustanov
Giguraite 5 oGgovarajucu eravstvand iegu o sucar da st il sogent biledkim uzorcma (ot
kroz ubod) jer uzorci mogu prenijeti virusni hepatits, HIV (AIDS) i druge zarazne bolesti.lkoristite
ugradent sttnik za iglu ako ga uredai za vadenje krvi posieduje. Odbacite sav o3t pribor za
adene knviu spremnike kot su odobreni za odbacivane bioloskog otpada

WIXNZNH HU Megjegyzes: Az érbeszuirss elvégzésnel kesztyit kell viselpi,

RSN FI Huomautus: Naytteenotto tulee tehda kasineita kayttaen.

erinaytteen ottamista varten 1 Tarkasa, et naraspusiinen v adaper () on ket
kiinni uwxvualwxnsa luer-adapterissa (B) ja urospuolinen luer-adapteri (B) on tiukasti kiinni
ohsimess 2 Fistaneiantols mvls\zsunm pien i siverkeits & Safety Lok
sipineulan kohtaa sormilla k al. - Tarty Keltaiseen
mvvaxuolaan peukaloll ja etusormella. Pama semala mula sormil Tetkua Kimmantas vasen

5. Safety-Lok ™-turvasuojan akt Viden kaden teknikka: ids letku tukevast paikallaa ja
o ectalon s it \ Kurmes kuulet

Naksadus on mefkki s, et urvasuojos on lakittunut paikallcen noulan pasle

hteydesss tapahuva aktivain muumnetua shden kiden enikiaa kiyien: vwa sHpmeu\e

pois tarttuen kelta peukalolla
Vastokkaisen kaden; Deukalaﬂ Ja etusormen valin o tyonna keltaita trvasuousts Steenpiin
Kunnes kulu naksahdus oka on merkkisit,etts neula on vetaytynyt kokonaan sisian ja

meg, hogy a hivelyes Luer adapter (4) biztonsagosan ragzitve
van a dugaszos Luer adapterhez (B) és a dugaszos Luer adapter (8) biztonsagosan rogzitve van a
tartohor 2 Tavolfssk f 8 10 i, 3. A sziroyackdkat ogua vigeszék of a1 rbeszirist
fety- kivétele: Ujaikkal nyomss a helyre a mutatot
modon. » Ragadjak meg az attetsz6 sarga biztonsagi véds fogorészét a hivelykuj és mula(ou“
kézott, mikozben jol megfogjak a csovezetet s. 5. Safety-Lok™ véds aktivalasa: » Egykeze
s Totsa Kezdoen a sovet, Nivelk & mutatéuljava ol lére o sérga atietszd birtonsdgi
védst, amig kattandst hall, ami azt jelzi, hogy a biztonssgi véds helyere zarult a td hegye felett.
dosi a iz i avérveteli készletet megfogva
22 bttt shrga bitonsia bt  hovelykual & mutatGulal. A mésl dzos ragad ik meg »
csbvezetet havelyk- és mutatoujjukal és toljak elére a sarga biztonsagi védot amig kattan:
hllanak, am oz jlent, hogy 10 elesen viszahizodott &5 o ictonsagi véas helyere pa“anl a
4 hegyét . 6. Helyezzenek minden hasznalt anyagot a megfelel6 konténerbe, majd
Tossonok keset,

turvasuojus on frovsibos paikaloen. 5. Havita kaikk Kaytetyt
jateastiaan ja pese kitesi

Tux BpoxuTTpéBeopn XOpAYNTN (EwG 2 Wpeg) 1. Agaipéore 10 Kamdn Tumou
Wgea. 2. Mpooapyé i piynon i

pomickami k odbéru krve (skalpely jehly, adaptéry luer a sety k odbéru krve)
redpiy a postupy patnien na veSem procowss. ¥ pipade akdihokol sasazent bm\ag\(kym\ veorky

Verinaytteen ottaminen ruiskulla 1. Irota luer-tulppa ja kiinnita ruisku. Noudata
verinaytteenoton vaiheita 2-6. Huomautus: Kayta BD Vacutainer® - verensiirtovalinetta veren
siirtamiseen ruiskusta

1. Tavolitsak el a luer kupakot

posizione a campion biologici (ad es. punture di aghi), in quanto i campioni possono trasmettere
epatite virale, HIV (AIDS) o altre malatie infettive. Utilizzare le protezioni per gli aghi usati se
incarporate nel dispositivo per il prelievo di sangue. Smaltire i taglienti per il prelievo di sangue
negli appositi contenitori per materiali  rischio biologico.

B

BE  FHELTORBNETOET.

MR
VLARBT =T HT 48— (A BARRNT =T 4 74— (B)IcLon) EMYISNTEY, 2
BVT-7475— @) BRI Lot EM VRPN TVH T LERDDET.

2.8 AEMYALET, 3 RERBLT. BRENEGFTVET. 4. Safety-Lok™ MBRMAL Y
PORY BLFE: BTRT&SICHTBICEENM ET. « HEL AR LETHERORBLREY — IV
K 51y T@HEEG, FNEMBICF 2~ TEEH ET. 5. Safety-Lok™ — )l FOES :
TFa—TERE, ANE AEURTHELEROREY—LEE #

F Vs MhRey —L ROy &h 3ETH

- Ko 7y T85ERA TRE
BBty PERYEL 7. #H%: QI«ML REY—IVFHFE METOY 7 ENTVBTLEERT S
Uy ot MTABET, RBVREY—IVFEMBENALE £5, RNOFTRIEEAELIENMTF 175
BH$Y. 6. FRAZOWIL TEULEBERL, FER VET,
SUYTRRWEMRRE 17—t /eRInLT 0SS aRIR 5T
MAEFRAT D 2~6 [CHEVET. BB YU YIHENEF 2 —TA MEEBTLSE,
B0 Vaciainers ook Teatet Doue DBALE
KW RWNPF) BERER | 7+ TR0 LET.
) AARNT =T HTE— NG A VERBY ) Y VERVHGHET, #OY—RAEMYALET,

fecskendst. Kovessék a vérvetel aldras 2 5 lpéseit. Megjegyzés: Haanaldk a 8D Vacutamers.
vértranszferkészaléket a vér athelyezésére a fecskend6bl a kidritett csGbe.

T5ALE WRFIMCH> Ty FETS A LLET,

defd V kezeléshez (maximum 2 Gre) 1. Tivlfsik ol s uer kupsket
2 1V csovet vagy a fecskendot a hovelyes Luer adapterhez. Tavolitsak el a ta

(napt. i poranéni vpichem) yhledejte Iékafskou pomoc, proto

hepattidu, HIV (AIDS)nebo find nfek choraby etz f pomicks k adbir
krytem jehly, p . iechny otrd pomacky K odbr kve odhade do ndob, Keré ou
Urkeny & Tiitad blologického odpad

T | 71-70RE (nch) | BR(m) |4 RERBLT, BRENEGLET, BHERS
2 0337 |+ LET, BATINCHSTI 07/ RERYBAST
EENRLETH. 20WMULRALALTIIE E0
Safety-Lok™ 3=l KO)8h: AR
VET,

[
I

0 o
[

25
J:Bot'/szsiglﬁl,!! B f!ﬁ)ﬂ?ﬂ)mi%‘(:!é'x BRREL, FEY

Aoapiors 3 s ovoxcug oipuva i n . .
o N 15 fekovas s Xommier o e Lyhytaikaista IV-kéytt83 varten (korkeintaan 2 tuntia) 1. irota luer-tulppa. 2. Kiinnits Toltési terfoga vedghivelyet 3. Toltse fel a;z‘etk'etgz ajénlott
; et tai ruisku
Wéret | Coovek(collcm) | Terfogat (mh) | vegersék e
potyx! Letkun flavuus Iuer-ad; Irrota neulansuojus. 3. Esitayta (colliom) | Terfogat (ml) | végezzek el
2 3048 R e
Weromris | Swocta Ghoko | Letku (am)_| Tiavas (m) mukaisesti
pe T e 2 8 4. Lavista suoni pitamalla kiinni siivekkeista. 23 3048 32 intézmeny elérésainak megfelelden cierliskle
51 2 e 5 Sois | o33 Arnoselelaike + Onsuosetova, e in 2 3048 o331 i mine2 ors .5, Safey
o 2 : oo rész, vérvetel cimszs
35 2 o |6 2 3048 0331 slt ) . Helyzzenck minden hasznat anjage  megfelel koniénrbe,mojd sk
v yagot a meg J
Soyiovormhiar 1a yipa aag

ukaiest, s vibintbin2 onnin valin,
5. Safety-Lok™-turvasuojan aktivointi: 5 kohdas:
(el . Havith Kkt Kaytetyt materioalt aanmokalseen eastiaan Ja pese Katesl
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VENDOR INFO

FINISHED SIZE:

ALL COPY AND ART PRINTS PMS 2755 BLUE

PAPER SIZE: H 10" (254 mm) x W 24.5" (622.3 mm)

H5" (127 mm) x W 3.5" (88.9 mm)
(TRIMMED AND FOLDED)

REV | aoa#| ecos |

BD Diagnostics — Preanalytical Systems, Franklin Lakes, NJ

DESCRIPTION

DESIGNER | DATE | SAP#

01

Refer to archived version/s of this document for description of prior rev level/s, ECO#/s incorporated revision/s, designer’s,
date/s and SAP#/s. New titleblock format reflects updated VO8- 81 7 procedure.

PMS
2755 Blue

elacedod Blood Collecton et
02 NA | ECO59678 | episimaatinss il o2 oo e J.Boughton | 2/20/07 | NJA OEM
03 NA | ECOB1201 | vt imnsessionvinsecon. J Boughton 3/14/07 | NIA OEM
Updat onec st 7, Add e e symbol. U e Nipro
olayout, Update symhn\ OEM
04 |00297-05 | ECO68021 :w.mmnmymbmmmm ged - s v B, Dickson ond Compony Abd wekn 1 Boughton | 04/16/08
ﬂaremlwsAﬂ]usv@ﬂaHmns\almnleuanimrvoueﬂ bolslolhe\as!wopanels Added ltters “A" and “B" 1o first Sumter
b of FU fo ForBlood Collecton”Adde fold nfomation and Vendor nfo 8301812
Placed missing Japanesetexl in the “For Blood Collection” section. Rep\a:ed “Male
05 |00346-01 | ECO83325 | Luer” with Dust “Cap” in IFU for “For Blood Collection Using a Syringe J.Boughton | 05/02/08 | OEM
and for “For Short Term IV Administration (up to 2 hours). Removed SAP# 8301812.
Corect IFU pictorial #1 under “For Blood Collection Using a Syringe” and *For Short
06 |00348-01 | ECO83588 | Term Iv Administration (up to 2 hours)". Replacing BCS Wing with SLBCS Wing. Changed |  J. Boughton 05/13/08 | OEM
4013705 to 4013706
Corrected Spanish section *For Blood Collection Using a Syringe” Replace English text
07 [00352-01 [ ECO84726 |with Spanish text from previous released VDP40137 rev-03. J.Boughton | 06/09/08 [ OEM
08 0035901 | ECO86873 Uvo‘FI:?ecflv);icﬂzr(\iac(l;a‘r‘v(?ee(éloTc\;bulme {en mm)” to "Tubulure (en cm)” within the Priming | Boughton | 07/11/08 | OEM
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Symbol & Mark Key:

®

EN Do Not Reus KK Konaansamia ki arasan

BG L ne ce anonasa nosTopro KonaHBaK,

€S Nepoutivejte opakované 11 Negalima naudoti pakartotinai

DA Ikke il genbrug W Neizmantot atkartoti

DE Nur zum Einmalgebrauch NL_ Niet opnieuw gebruiken

EL My enavoxpnoysomoteire NO Kun tl engangsbr

ES Noreutilizar PL Nie uzywaé powtérnie

ET Unekordseks kasutamiseks PT Nao Reutiliza

FI Eisaa kayttaa uudelleen RO A nu se refolosi

R Ne pas réutilser RU_ He wcnons3osare nosropio

HR Nemojte ponovno koristti SK Nepouzivajte opakovane

HU Egyszer hasznalatos SL Zaenaatno upor

15 Endurnotid ekki SV Far ¢] steranvandas

1T Monouso TR Tekrar Kullanmayin

IA BRALBWTREN UK He nigrarae nosTopowy sukopcrano

™ FEESER

EN Method of Sterilization 1T Metodo di sterlizzazione: ossido di etilen
Using Ethylane Oxi A TFLUARYI

BG Merona crepwnasaun cuanonsnane s KK STWRCH OKCHA KORAZHY 2pKbin
erunenon ok acini

€5 Metods sterilzace - etylenonid 17 Sterilizuota etileno oksidu

DA terilseret med ethylenoxid W Steriizets ar etiléna oksidu

DE Steriisationsmethode unter NL Sterilisatiemethode: et ethyleenoxide
Verwendung von Ethylenoxid NO Sterilisering med bruk av etylenoksi

EL MéBobos amooeipwon e xpion PL Metoda sterylizadji: tlenkiem etylenu
QEetbiou Tov auBvhevioy todo de esterilizagao utilizando oxido

Es Método de esterilizacion con dxido de etileno
de etileno RO Metods de sterilizare cu oxid de etilena

' RU G

Kasutamine SK. Sterilizacna metoda pomocou etylénoxidu

Fi Sterilointimenetelms kayttaen SL_Sterilizirano 2 etilenoksidom
cycenilsida SV Steriliseringsmetod med anvandning av

R Methoedestérifsation Oxyde oxi
eyl ™ sterizasyon Yontemi:Eien Okst

HR Sterlzaciska metoda: etlen oksidom

HU Sterilizalds etilén-oxiddal
5

EN Authorized Representative
BG Oropusupan npegcrasuren
s Oprawneny zastupce

DA Autoriseret reprassentant

DauBhreinsad med etjlenoxiai

x§

25z

Kullanilar:
o —

ERRkZHAEE

K Pecun oxini

|galiotasis atstovas
linvarotais parstavis
Erkende vertegenwoordiger

DE Bevollmachtigter Vertreter NO Autorisert representant
& PL
ES Representante autorizado PT Representante Autorizado

ET Volitatud esindaja

Fl Valtuutetty edustaja

FR Représentant autorisé

HR Ovlaiten predstavnik

HU Felhatalmazott épuisels

IS Vidurkenndur fult

IT Rappresontante autorizzato
TR

™|

EN Manufacturer
BG fMpoussoguren
s Vyrobe

DA Fabrikant

DE Hersteller

EL KarookeuaoTic
ES Fabricante

ET Tootja

Fl Valmistaja

FR Fabricant

HR Proizvodac

HU Gyarts
1S Framleidandi
IT Produttore
A X—t—

C Enoso Rx Only (USA)

N
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r
w
NL
No
PL
PT
RO
RU

Auktoriserad representant

Yetkili Temsilci

VrosHoBaeHMA pencrasHIK
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Razotajs
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Producent
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Varoroairens
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SK Wy
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Proizvajalec
Tillverkare

Oretici
Kounari-anpobii
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Symbol & Mark Key:
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| asaka [T ——r————

Kan an male Luer ananTopsiusi (A) Male Luer anantopsinen (8) Hbikransin

KoChnbIn Typransik, wawe Male Luer anantopuinbik (B) YCTaFuiLuKa AYPHIC KOCKNN TYpFaHLH
Texcepin aniks. 2 Vdenl opaas WiiFapun s, 3. Kakari
KeKTauupaa i aryun GACTaN. 4, Safety-Lok™ Kan any xyiecin wir3py

LIl NL wa:8ij het itvoeren van venipunctie dienen handschoenen te worden
gedragen

Voor 1. Controleer of (A) stevig bevestigd is aan de
‘mannelijke lueradapter (8) en dat de mannelike lueradapter (B) stevig aan de houder bevestigd i,
2 Verwider et nasidkapie. 3.Venipuncti itvoeren door d viugels vat te houden

PORTUGUEs LS g Anun(aa venosa deve ser efectuada usando luvas.

Para Colheita de Sangue ssequrar de que o)
o toudamente Toado 20 Adaptador Lo Mach (o 9 ue o Adaptador Lust Macho 8) s
devidamente igado 20 Suport. 2-Refire 3 bainha de protecséo da agulha 3 Efectue uma
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